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项目名称 数字化手术室信息系统采购（重新招标） 

项目编号 SZCG2019189841 合同编号 SZHT〔2019〕025835 

采购人 深圳市萨米医疗中心 

履约供应商 深圳市百高汇科技发展有限公司 

抽检机构 中检集团南方测试股份有限公司 

委托单位 深圳市政府采购中心 

 
 

        
        
        
 
 

 
 
 

 
 

（ 盖 章 ）  

 

 

签 发 日 期 ：  2 0 2 1 年 0 6 月 0 8 日  
 

签发人：   

审  核：  

主  检：  
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一、抽检总结 

项目名称 数字化手术室信息系统采购（重新招标） 

项目编号 SZCG2019189841 合同编号 SZHT〔2019〕025835 

采购人 深圳市萨米医疗中心 

履约供应商 深圳市百高汇科技发展有限公司 

抽检机构 中检集团南方测试股份有限公司 

委托单位 深圳市政府采购中心 

现场抽检地点 深圳市萨米医疗中心 实验室检测抽样 是 否 

现场抽检日期 2021 年 6 月 2 日 环境条件 / 

抽检依据 

□ 法律法规、政府规章__________________________________。 

招标文件 

投标文件 

采购合同 

标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 

抽检结果汇总 

 

根据如上抽检依据，按本次“政府采购项目合同履约抽检评价方案”内容进行现

场抽检，共检 58 项，结果存在如下不符合项目： 

1、第 2 项，实际到货验收时间 2019 年 11 月 30 日，与合同所列交货时间：签订

合同后 30 天（日历日）内（合同签订时间 2019 年 1 月 29 日），不一致，不符合。 

2、第 27-36 项，术野高清摄像机，品牌松下，型号 AG-MDC20MC，实物无铭牌，

未体现品牌型号，其余参数均未能体现说明，不一致，不符合； 

3、医用液晶触摸屏，第 37 项，品牌型号未体现，第 39、41、42、43、44、45、

46 项相关功能未体现且无相关说明材料，不一致，不符合； 

 

评价得分为：67.63 分；评价等级为：中 ；详细见后页。 

第三评审方代表签字：          

                                   

                                         2021 年 06 月 02 日 
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二、抽检明细 

商务条款（照片 1-2） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

1.  b 

免费保修期：货物免费保修期 3 年，

时间自最终验收合格并交付使用之

日起计算； 

符合要求 符合；不符合 

2.  b 
交货时间: 签订合同后 30 天（日历

日）内； 

到货时间：2019.11.30 
合同时间：2019.01.29 

不符合 
符合；不符合 

3.  b 

维 修 服 务 响应：采购人在使用过

程中如发现不能自行解决的问题，可

直接用电话、传真等方式与履约供应

商联系，履约供应商需在 2 小时作出

反应，与采购人协商解决办法。一般

故障 4 小时内处理完毕，重大故障 

12 小时内处理完毕。发生设备故障不

能在 24 小时内解决问题的须提供

同档次或以上的备用机器，直至设备

修好为止。给采购人造成损失的，履

约供应商照价赔偿。履约供应商向采

购人提供终身保修服务和技术咨询

服务,免收人工费，所供更换配件的价

格不高于本地当时的市场价。履约供

应商向采购人提供免费提供升级软

件及免费技术升级服务； 

符合要求 符合；不符合 

技术条款（采购文件技术要求）（照片 3-26） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 
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全高清手术中央集中控制系统 

4.  b 
品牌：麦迪斯顿 ；规格及型号:麦迪

斯顿 DORICON-C4-OR32；数量：1 台；
符合要求 符合；不符合 

5.  b 

视频处理能力:支持多媒体框架协

议：IP H.323 及 SIP（H.225 v.4、

H.245 v.10 及 RFC 3261）； 

符合要求 符合；不符合 

6.  b 

支持视频编解码协议：ITU-T H.261，

H.263 ， H.263++ ， H.264 、

H.264_HARDWARE、H.265/HEVC； 

符合要求 符合；不符合 

7.  b 

支持 ITU-T H.239 双流技术协议；

可处理最大并发处理 64 路 1080P，可

平滑扩容，支持端口容量灵活扩展；

最大可达到 60 帧/秒； 

符合要求 符合；不符合 

8.  b 

视频格式支持 QCIF，CIF，SIF 直到

2160P 码流支持恒定码流/可变码流

两种方式设定，单独带宽设定范围支

持 64kbps-50Mbps； 

符合要求 符合；不符合 

9.  b 

支持 3840*2160p@60 的 4K 视频，

向下兼容 1080p 25/30/50/60Hz 以

下分辨率； 

符合要求 符合；不符合 

10.  b 
支持视频帧率：25fps、30fps、50fps、

60fps、85fps； 
符合要求 符合；不符合 
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11.  b 

支持 9 路最高 1080p@60fps 的多

分屏（CP）、协议转换及声音激励模

式，模式自适应宽高比支持 16:9 及

4:3 全编全解，自动全适配，无需考

虑终端的带宽、分辨率、协议，根据

不同医疗设备支持在范围内自定义

分辨率、帧率，支持自动实现终端识

别和匹配，无需手动设置或预先强制

统一参数； 

符合要求 符合；不符合 

12.  b 

网络参数：支持 IP H.323 及 SIP

（H.225 v.4、H.245 v.10 及 RFC 

3261）PSTN及 VOIP语音10/100/1000 

Mb 网络接口 64 Kbps 至 64 Mbps 会

议数据速率网络接口：GE，1000 Mb，

RJ45； 

符合要求 符合；不符合 

应用服务器 

13.  b 
品牌：联想；规格及型号:Lenovo 

ThinkSystem SR590；数量：1 台； 
符合要求 符合；不符合 

14.  b 
处理器：Intel Xeon Silver 4110 8C 

85W 2.1GHz 处理器*1； 
符合要求 符合；不符合 

15.  b 内存：16GB； 符合要求 符合；不符合 

16.  b 
阵列：RAID 530-8i PCIe 12Gb 适配

器； 
符合要求 符合；不符合 

17.  b 存储： 600GB*3； 符合要求 符合；不符合 

18.  b 
电源：750W（230/115V）白金级热插

拔电源模块*2； 
符合要求 符合；不符合 
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存储服务器 

19.  b 
品牌：联想；规格及型号:联想 V3500

（12T）；数量：1 台； 
符合要求 符合；不符合 

20.  b 

1 套 Storwize V3500 双控制器存储

盘阵，2U 高度，含 4x1Gb iSCSI 接

口； 

符合要求 符合；不符合 

21.  b 
主机接口:1 Gbps iSCSI（可选的 8 

Gbps 光纤通道）； 
符合要求 符合；不符合 

22.  b 每个控制器的缓存容量:4 GB； 符合要求 符合；不符合 

23.  b 
驱动器类型:双端口、热插拔 6 Gb 

SAS 磁盘驱动器； 
符合要求 符合；不符合 

24.  b 
驱动器:小型 2.5 英寸磁盘驱动器：

1 TB，7.2k rpm； 
符合要求 符合；不符合 

25.  c 
驱动器数量:大型机箱,12 个 2.5 

英寸驱动器； 
符合要求 符合；不符合 

26.  b RAID 级别:RAID 0、1、5、6 和 10； 符合要求 符合；不符合 

术野高清摄像机 

27.  b 
品牌：松下；规格及型号:松下

AG-MDC20MC；数量：1 台； 
未体现 符合；不符合 

28.  b 
图像传感器:1/2.8 型 240 万像素

3MOS； 
未体现 符合；不符合 
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29.  b 

镜头: 20 倍光学变焦，F1.6 至

F3.4(f=4.5 mm ~ 90 mm; 35 mm 等

同于: 32.13 mm~ 642.5 mm)； 

未体现 符合；不符合 

30.  b 聚焦  自动和手动之间切换； 未体现 符合；不符合 

31.  b 
最短聚焦距离:整个变焦范围：800 

毫米,广角端：400 毫米； 
未体现 符合；不符合 

32.  b 分色光学系统:3MOS； 未体现 符合；不符合 

33.  b 
最低照度:2 lx (50 %, F1.6, 36 

dB) ； 
未体现 符合；不符合 

34.  b 
水平分辨率:1000 电视线（中央区

域）； 
未体现 符合；不符合 

35.  b 

输出：视频输出：HDMI,HDMI 接口，

HD/SD,SDI 输出

SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 标准 

75Ω(BNC×1)； 

视频输出 NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 

Ω(BNC×1) ； 

未体现 符合；不符合 

36.  b 

输入/输出:输入/输出接口: LAN 用

于 IP 控制的 LAN 接口；RS-422、

RS-422A、(RJ-45)控制话筒/线路输

入,ø3.5 mm 立体声迷你插孔； 

未体现 符合；不符合 

医用液晶触摸屏 

37.  b 
品牌：巨烽 ；规格及型号:巨烽

S271；数量：1 台； 
未体现 符合；不符合 
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38.  c 显示尺寸：27"； 符合要求 符合；不符合 

39.  b 支持彩色：10.7 亿； 未体现 符合；不符合 

40.  b 分辨率：1920×1080； 符合要求 符合；不符合 

41.  b 点距：0.3114 ×0.3114mm； 未体现 符合；不符合 

42.  b 亮度：700 cd/m²； 未体现 符合；不符合 

43.  b 对比度：1000:1； 未体现 符合；不符合 

44.  b 视角：178°； 未体现 符合；不符合 

45.  b 响应时间：14ms； 未体现 符合；不符合 

46.  b 

输 入 信 号 ：

DVI-D/3G-SDI/YPbPr/RGBS/CVBS/S-

VIDEO/VGA/Fiber； 

未体现 符合；不符合 

47.  b 输出信号：DVI-D/3G-SDI； 符合要求 符合；不符合 

48.  b 
触摸屏：投射式电容触屏，支持 10 

点触摸； 
符合要求 符合；不符合 

功放 

49.  b 
品牌：菲声 ；规格及型号:菲声

FPA-2501；数量：1 台； 
符合要求 符合；不符合 

50.  c 输出功率：2×150W/8Ω； 符合要求 符合；不符合 

51.  c 定压输出： 100v/70v； 符合要求 符合；不符合 

52.  b 定阻输出：4~16Ω； 符合要求 符合；不符合 
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53.  b 
输入灵敏度：线路 200mv±10mv；话

筒 20mv±2mv； 
符合要求 符合；不符合 

54.  b 频率响应：20Hz~20kHz； 符合要求 符合；不符合 

55.  b 信噪比：≥100dB； 符合要求 符合；不符合 

56.  b 失真度：≤0.05%； 符合要求 符合；不符合 

57.  c 
工 作 电 源 ： 220V ± 10% 

(AC,50/60Hz) ； 
符合要求 符合；不符合 

58.  c 重量：9.8Kg； 符合要求 符合；不符合 

注： 

1、 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c表示； 

2、“P”表示抽检结果符合要求；“F”表示抽检结果不符合要求； 

评价分：67.63 

 

评价等级：□优； 良；□中；□差 
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三、抽检照片 

照片 1 

           

照片 2 
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照片 3 

 

照片 4 
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照片 5 

 

照片 6 
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照片 7 

 

照片 8 
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照片 9 

 

照片 10 
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照片 11 

 

照片 12 
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照片 13 

 

照片 14 
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照片 15 

 

照片 16 
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照片 17 

 

照片 18 
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照片 19 

 

照片 20 

 

 



 
政府采购项目合同履约抽检评价报告  

 
 

报告编号： SET2021-07081                                       第 20 页 共 22 页 
 

照片 21 

 

照片 22 
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照片 23 

 

照片 24 
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照片 25 

 

照片 26 

 

以   下  空   白 
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